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Tradi¢ni téhotensky test

Registrovand ochrannd zndmka — vybornd cena s kvalitou certifikovanou
referenéni laboratofi diagnostik pro uréovéni gravidity.

Pro zjisténi velmi rané fdze t€hotenstvi — vysokd optimdini
citlivost 20 mIU/ml hCG hormonu.

Okamdzity vysledek kdykoliv béhem dne.

i informace o produktech a distribuci:
IMUNO, s.r.o., tel.: 585 312 945, fax.: 585 313 871
ail: info@ivtimuno.com, www.ivtimuno.com




PROVEDENI TESTU

ODBER A PRIPRAVA VZORKU MOCI

Prvni ranni mo¢ obvykle obsahuje nejvys$si hladinu hCG, z tohoto dlvodu ji Ize povazovat
za nejlepsi vzorek pro provedeni testu. Pouzit Ize ovSem i mo¢ odebranou v kteroukoliv denni
dobu.

Vzorek moci odebirejte do Cisté sklenéné &i plastikové nadoby. Nepouzivejte konzervaéni
prostredky. Test provadéjte pfi pokojoveé teploté (15 az 28°C).

Pokud vzorek moci neni testovan ihned po odbéru, ale do 48 hodin, Ize jej uchovavat v lednici
pfi teploté 2-8 °C. Pred provedenim testu je nutné ustalit teplotu vzorku na pokojovou teplotu.
Pokud vzorek moci neni pouzit do 48 hodin, Ize jej zmrazit pfi -20 °C. Pfed provedenim testu musi
byt vzorek zcela rozmrazen, zamichan a pfi pokojové teploté analyzovan. PFi -20°C nelze vzorek
skladovat déle nez 2 tydny.

TESTOVANI

1. Vyjméte test z ochranné fdlie opatrnym odtrzenim v horni ¢asti v misté s perforaci. Uchopte
test za Cast, ktera je urCena k manipulaci (viz. obr. 1).
POZNAMKA: V pripadé, Ze je test v ochranné folii orientovan opacné (tj. po odtrzeni ¢asti
uréenou pro manipulaci smérem do vnitini ¢asti ochranné folie), opatrné jej vezméte za bocni
hrany vyénivajici ¢asti a vytahnéte, snazte se zamezit styku pokoZky rukou, zejména vihkych,
s analytickou ¢asti testu).

2. Opatrné ponofte test do vzorku moci (max. hladina ponoreni testu do moci je vyznacena
Sipkami) asi na 6 sekund tak, aby byl prouzek ve vertikalni poloze (viz obr. 2).

3. Ponechte test ve vertikalni poloze (vzorek bude postupné vzlinat skrze jednotlivé zény testu)
a po 3 minutach odectéte vysledek (viz obr. 3).
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INTERPRETACE VYSLEDKU TESTOVANI
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